
 

 

Manual för batteribyte i EP-larmet -  

som hänger under sängen hos Elias 

Dessa två larmenheter finns det batteri som ska bytas vid svagt batterilarm: 

INKA kopplingsdosa (beige)    →  
  

 

Epilepsilarm 900 (beige) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur du byter batteri i INKA Kopplingsdosa.  
Steg-för-steg: 

1. Skruva loss de 4 svarta skruvarna. 

2. Ta bort locket. 

3. Byt ut de 2st AAA-batterierna. 

4. Sätt i batterierna enligt polaritetsmarkeringarna (+ och -) på kretskortet. 

 

 

 

                                               →  
 

5. Sätt tillbaka locket på rätt håll (så att ON/OFF är upp mot den svarta spaken). 

6. Skruva fast de 4 skruvarna. 

 

 

VÄND! 



 
 

Hur du byter batteri i Epilepsilarm. 
Steg-för-steg: 

1. Skruva loss skruven på baksidan till luckan.  

2. Ta bort locket. 

3. Byt ut de 2st AA-batterierna. 

4. Följ polaritetsmarkeringarna (+ och -) i facket. 

 

 

 

 

                                                                → 

 

5. Sätt tillbaka locket och skruva fast. 

 

Provlarma EP-larmet:  

1. När du har bytt batterierna i båda dosorna. Är det viktigt att du provlarma.  

 
2. Provlarma EP-larm enligt er rutin som ni har.  

 
3. Larmet ska då larma till personalens mottagare.  

- Om NEJ; Kontrollera så att batterierna sitter rätt enligt bilderna på förra sidan. 
- OM JA; = Allt är okej 

 
4. Följ då den andra felsökningsrutinen som ni har.  

  


