Rad for fels6kning och

lattare atgdrdslosningar for
anhoriga.

for Ep-larm HSL- individuella larm som ar ordinerade av sjukskoterska

Dessa rad ar en vagledning for den som upptacker att larmet inte fungerar. Raden ska
anvandas ndr ett EP-larm inte fungerar eller gar sonder, Innan man kontakta ansvarig
sjukskoterska som kontaktar larmsamordnare i Vaxjo kommun.

Det finns manga olika EP-larm, men vissa har samma eller liknande funktion. Larmen har
skilda utseenden da de ar ifrdn olika leverantorer. Det ska finnas bruksanvisning och vid
behov en anpassad manual for larmen.

Felsokning och littare atgirder:

1.

2.

Ar larmet "PA"? Alla de delar som tillhor EP-larmet.
Ar larmet ritt placerat? ex. p4/i singen pa ratt plats, pd armen.

Kontrollera att kablarna till och ifrdn EP-larmet ar hela och fina utan nagra skador.
Att alla kontakterna sitter stromanslutna och ar "PA”.
(vid skadade kablar eller andra skador, se punkt 9)

Kontrollera att Ep-sensorn ar hel och inte bruten. By till nya batterier i EP-larmets
alla delar samt att det ser hel ut, att den reagerar vid skakning av sdngen. Se
bruksanvisning som medfoljer.

Gdr det att ladda sensorn, se laddningsporten hel ut?

Har sensorn varit i vatten?

Ar mobiltelefonen laddad? Se laddningsporten hel ut? Ar mobiltelefonen hel?
Byta batteri: Till larmet finns det en dosa som heter INKA i denna finns det 2st AA
batterier, dessa batterier kommer som batterilarm till handenheten.

FOr att byta behovs en liten stjarnskruvmejsel, och 2st AA batterier beroende pa
vilket EP-larm, se manual /bruksanvisning.

Efter batteribyte ar det viktigt att testa larmet, kontrollera sd att handenheten ar
ﬁpA”.

Om inte starta i gang handenheten (Trex2G/Home2G) se manual /bruksanvisning.

Om EP-larmet skicka larm till handenheten efter batteribytet - sa ar allt ok

Om EP-larmet inte fungerar efter ovanstadende atgarder, gor da pa foljande satt:
- Kontakta ansvarig sjukskoterska som har beslutat larmet pa telefon:



